Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: ,Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na zadanie: Zmiana sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen SZOZ w Piriczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montazem sprzetu RTG.”
Znak sprawy: $202.250.2.18

Pytanie 1.
Wielkos¢ pixela max. 126 um,

Czy Zamawiajacy dopusci detektor 0 wielkosci pixela 148 pum ?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza detektora o wielkosci pixela 148 um, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2.
Rozdzielczo$éé detektora 9mp.

Czy Zamawiajacy dopusci detektor 0 rozdzielczosci 6,9 MP ?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza detektora o rozdzielczosci 6,9 MP, zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

ODP. Zamawiajacy nie dopuszcza pamieci wewnetrznej do 50 zdje¢, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4.
Oprogramowanie sterujace detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego
samego producenta. Dotaczy¢ autoryzacje producenta detektora i oprogramowania potwierdzajace,
ze oferent ma prawo do ich sprzedazy, serwisowania.

Czy Zamawiajacy dopusci cyfrowy system RTG, ktéry posiada Oprogramowanie sterujgce detektorem

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza cyfrowego systemu RTG, ktéry posiada oprogramowanie
sterujgce detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez réznych producentéw,
zgodnie z SIWZ

Pytanie 5.

RTG mierzonych w [H U] na konsoli Operatora. .

Czy Zamawiajgcy dopusci konsole, ktéra aktualnie nie posiada eksponuje pomiaru [HU] i widocznej
wartosci na konsoli operatora? Lampa RTG posiada witasne zabezpieczenie, ktére odcina zasilanie
lampy w momencie osiggniecia przez lampe krytycznej wartoéci temperatury.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza konsoli, ktéra aktualnie nie posiada Pomiaru ekspozycji [HU] i
widocznej wartoéci na konsoli operatora, zgodnie z SIWZ

Pytanie 6.

Projekt w postaci rysunkéw technicznych.

Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ wstepny projekt pomieszczenia i rysunkéw technicznych w postaci
plikéw: pdf i CAD ?



Pytanie 7,

Instalacja elektryczna

Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ wstepny projekt instalacji elektrycznej i rysunki techniczne ?
Odp. Zamawiajacy nie posiada projektu instalacji elektrycznej

Pytanie 8.

Prosimy o udzielenie informacji jakiego systemu HIS/RIS/PACS uzywa Zamawiajgcy ? Informacja ta
jest niezbedna w celu pozyskania oferty dotyczacych kosztéw integracji i prawidtowe;j kalkulacji
oferty.

Odp. Zamawiajgcy nie posiada zadnego z wymienionych systeméw.

Pytanie nr 9 dotyczy formularza Minimalne parametry techniczne - Cyfrowy aparat rentgenowski z
kolumng podiogowg - L. p. 5

Czy Zamawiajacy zgod?zi sie na dopuszczenie do postepowania aparatu RTG ze stojakiem do zdje¢
ptucnych o zakresie ruchu pionowego wynoszacym 145 cm?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza aparatu RTG ze stojakiem do zdjeé ptucnych o zakresie ruchu
pionowego wynoszacym 145 cm, zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 dotyczy formularza Minimalne parametry techniczne - Cyfrowy aparat rentgenowski z
kolumng podtogowa — L. p.6

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na dopuszczenie do postgpowania aparatu RTG z detektorem cyfrowym
0 wielkosci piksela wynoszacej 127 Hm? Réznica 1um jest znikoma i nie ma zadnego wptywu na
mozliwosci diagnostyczne detektora i jakos¢ obrazowania.

Odp. Zamawiajgcy nie dopuszcza aparatu RTG z detektorem cyfrowym o wielkosci piksela
Wynoszacej 127 um, zgodnie z SIWZ
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